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2271A 
Automated Pressure Calibrator 

安全に関する情報 

はじめに 
本書は、2271A Automated Pressure Calibrator (本製
品) の安全に関する情報を提供します。製品の詳細に
ついては、オペレーターマニュアル
（www.flukecal.jp）を参照してください。 

フルーク・キャリブレーションへのお
問い合わせ 
フルーク・キャリブレーションへお問い合わせいただ
くには、下記の番号へお電話ください: 

• テクニカル・サポート 米国: 1-877-355-3225 

• 校正/修理 米国: 1-877-355-3225 

• カナダ: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• ヨーロッパ: +31-40-2675-200 

• 日本: 03-6714-3114 

• シンガポール: +65-6799-5566 

• 中国:  +86-400-810-3435 

• ブラジル:  +55-11-3759-7600 

• その他諸外国: +1-425-446-6110 

製品情報と最新のマニュアルの追補については、フル
ーク・キャリブレーションの Web サイト 
www.flukecal.jp をご参照ください。 

製品の登録については、http://flukecal.com/register-
product をご利用ください。 

安全に関する情報 
「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や手順
であることを示します。  

XW警告 
感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注
意事項を遵守してください： 

• 本製品を使用する前に、安全に関する情報
をすべてお読みください。 

• すべての説明を注意深くお読みください。 

• 高圧システムへの接続および操作は、正し
い安全手順を理解している場合のみ、行っ
てください。高圧の液体および気体は不慮
の破裂の危険があります。 

• 爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露した
環境、または湿気の多い場所では本製品を
使用しないでください。 

• カバーを外した状態やケースが開いた状態
で本製品を操作しないでください。危険な
電圧が露出する可能性があります。 

• 本製品は室内でのみ使用してください。 

• 主電源コードの抜き差しが妨げられるよう
な場所に本製品を設置しないでください。 

• 使用する国の電圧とプラグ構成、および本
製品の定格に適合した電源コードとコネク
ターのみを使用してください。 

• 電源コードの接地端子を保護接地端子に確
実に接続してください。保護接地端子に接
続しないと、生命に関わる電圧が筐体に生
じる可能性があります。 

• 電源コードの絶縁体が損傷しているか、絶
縁体に磨耗の兆候が見られる場合は、電源
コードを交換してください。 



2271A 
安全に関する情報 

2 

• 本製品の電源コード周辺に障害物を置かな
いでください。電源コードは主電源切断装
置にもなります。ラックに設置すると電源
コードへのアクセスが妨げられる場合は、
設置の一環として、適切な定格の主電源切
断スイッチを手の届くところに用意する必
要があります。 

• 本器は指定された方法でのみ使用してくだ
さい。指定外の方法で使用した場合、安全
性に問題が生じることがあります。 

• 端子間や、各端子とアース間に、定格を超
える電圧を印加しないでください。 

• AC 30 V rms 、AC 42 V ピーク、または 
DC 60 V を超える電圧には触れないでくだ
さい。 

• 動作に異常が見られる場合は使用しないで
ください。 

• 本製品が損傷した場合は、電源をオフにし
てください。 

• テスト・リードが損傷している場合は使用
しないでください。テスト・リード絶縁部
の損傷を検査し、既知の電圧を測定してく
ださい。 

• プローブの保護ガードより前に指を出さな
いでください。 

• 本製品を持ち上げたり、移動したりする際
は、適切な方法で行ってください。本製品
は荷重バランスが均一ではなく、重量が 
20 kg 程度になることもあります。 

• 引火性または可燃性の液体と共に CPS を
使用しないでください。 

• 最大作動圧力 (MWP) が CPS 20 MPa 以
下の仕様の圧力コントローラーのみを 
CPS と共に使用してください。 

• 本製品の電源をオフにしてから、電源コー
ドを抜いてください。ヒューズ収納部を開
く前に、2 分ほど放置して電源部分を放電
させてください。 

• 指定された交換用ヒューズのみを使用して
ください。 

• 本製品の任意のポートの定格圧力を超える
圧力を加えないでください。 

• 標準使用によって鋭いまくれが生じる場合
があるため、圧力ポートのスレッドに触れ
る時は注意してください。  

• 加圧された機器で作業する場合は、必ず安
全ゴーグルを装着してください。 

 

マニュアルおよび本製品で使用される記号は以下のと
おりです。 

記号 

記号 説明 

X 警告。危険電圧。感電の危険性がありま

す。 

W 警告。危険。 

 ユーザー・マニュアルをご確認ください。 

) 北米安全規格については、CSA グループに

よって認証済み。 

P 欧州共同体規格に準拠。 

 関連するオーストラリア EMC 規格に準拠 

 ヒューズ 

 韓国の関連 EMC 規格に準拠。 

~ 

本製品は WEEE 指令のマーキング要件に

適合しています。添付されたラベルは、こ

の電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃

棄できないことを示します。製品カテゴリ

ー: WEEE 指令の付属書 I に示される機

器タイプに準拠して、本製品はカテゴリー 

9 「監視および制御装置」の製品に分類さ

れます。この製品は、一般廃棄物として処

分しないでください。  



 Automated Pressure Calibrator 
 安全に関する仕様  

  3 

安全に関する仕様  
電源条件 ............................................. 100 V AC ～ 240 V AC、

47 Hz ～ 63 Hz 

ヒューズ ............................................. T2A 250 V AC 

最大消費電力 ...................................... 100 W 

環境条件温度範囲 ............................... 15 C ～ 35 °C° 

保管温度 .............................................  -20 °C ～ 70 C° 

相対湿度 

動作時 ........................................... 30 °C までは <80 %、

35 °C までは <70 % 

保管時 ........................................... <95 %、結露なきこと。高

温多湿の場所に長期間保管

した後は、  
4 日間の電源安定期間が必

要になることがあります。 
振動 ..................................................... MIL-T-28800D CLASS 3 

標高 (作動時) .................................... <2000 m 

保護等級 ............................................. IEC 60529: IP20 

安全性 ................................................. IEC 61010-1、設置カテゴ

リー II、汚染度 2 

ウォームアップ時間 ........................... アイテムが環境条件温度範

囲内で保管されている場合

は、電源投入後またはモジ

ュール設置後 15 分 

電磁両立性 (EMC) 

国際 ......................... IEC 61326-1: 電磁環境管理 

CISPR 11: グループ 1、クラス A 

グループ 1: 機器自体の内部機能に必要
な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生
成/使用する機器です。 

クラス A: 商業施設、電気設備など低電
圧電力供給網に直接接続された施設での
使用に適した機器です。他の環境では、
伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性
を確保することが難しい場合があります。  

本製品をテスト対象に接続すると、
CISPR 11 で要求されるレベルを超える
エミッションが発生する可能性がありま
す。 

韓国 (KCC) ............. クラス A 機器 (産業用放送通信機器) 

クラス A:  本製品は産業電磁波装置要
件に適合しており、販売者およびユーザ
ーはこれに留意する必要があります。こ
の製品は商用としての使用を意図してお
り、一般家庭で使用するものではありま
せん。 

米国 (FCC) ............. 47 CFR 15 サブパート B。本製品は 

15.103 条項により免除機器と見なされます。 

保証および責任 
このフルーク製品は、発送日から 1 年間材料および製造上
の欠陥がないことを保証します。ヒューズ、使い捨て電池、
または、使用上の取り扱いの誤り、改造、警告の無視や汚
染、事故若しくは異常な作動や取り扱いによって損傷した
とフルークが認めた製品は保証の対象になりません。フル
ーク認定の代理店は、規定外の保証または異なった保証を
フルークに代り、行う権限は所持していません。保証期間
中にサービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容
を本製品に添えて、フルークのサービスセンターへお送り
ください。 
当書面の事項を遵守してください。明示または暗示に関わ
らず、特定の目的への規定外の対応など、その他の保証は
ありません。当社は、なんらかの理由、理論に起因して生
ずる、いかなる損傷又は損失に対し、責任を負うものでは
ありません。州 (米国) また国によっては、条例や法律に
よって保証の除外または制限を認めていない場合がありま
す。この場合、該当する制約はお客様に適用されるもので
はありません。 
 
Fluke Corporation 
P.O.Box 9090 
Everett, WA  98206-9090 
U.S.A. 

Fluke Europe B.V. 
P.O.Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 

ООО «Флюк СИАЙЭС» 
125167, г.Москва, Ленинградский проспект дом 37, 

корпус 9, подъезд 4, 1 этаж 
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