
PN 3998483 
June 2013  (Japanese) 
© 2013 Fluke Corporation.All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice.    
All product names are trademarks of their respective companies.  1 

6135A/PMU 
Calibration System 

安全に関する情報 

概要 
本書は、6135A/PMU Calibration System (本器) の
安全に関する情報を提供します。  

フルーク・キャリブレーションへのお
問い合わせ 
フルーク・キャリブレーションにご連絡いただ
く場合は、下記の番号にお電話ください： 
• 米国、テクニカル・サポート：  

1-877-355-3225 
• 米国、校正/修理： 1-877-355-3225 
• カナダ： 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• ヨーロッパ： +31-40-2675-200 
• 日本： +81-3-6714-3114 
• シンガポール： +65-6799-5566 
• 中国: +86-400-810-3435 
• ブラジル: +55-11-3759-7600 
• その他の国： + 1-425-446-6110 

製品情報と最新のマニュアルの追補については、
フルーク・キャリブレーションの Web サイト 
www.flukecal.com をご参照ください。 
製品の登録は、http://flukecal.com/register-product 
で行えます。 

安全に関する仕様  
電圧 .............................................. 100 V ～ 240 V (最大 ± 10 % の

変動) 

周波数 ........................................... 47 Hz ～ 63 Hz 

最大消費電力 ................................ 最大 3,500 VA 

温度と性能 

動作時 ....................................... 5 °C ～ 35 °C  

保管時 ....................................... 0 °C ～ 50 °C 

輸送時 ....................................... -20 °C ～ 60 °C (100 時間

未満) 

相対湿度 

動作時 ....................................... 80 % 未満 5 °C ～ 30 °C から

線形に 35 °C で 50 % まで下降 

保管時 ....................................... 95 % 未満 (結露なきこと)、
0 °C ～ 50 °C 

作動時の高度 ................................ 0 m ～ 2,000 m 

保管時の高度 ................................ 0 m ～ 12,000 m 
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安全に関する情報 
「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や
手順であることを示します。  

警告 

感電、火災、人体への被害を防ぐため、次の注意事項
を遵守してください： 

• 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべ
てお読みください。 

• 本器は指定された方法でのみ使用してください。
指定外の方法で使用した場合、安全性に問題が生
じることがあります。 

• 作動に異常が見られる場合は使用しないでくださ
い。 

• 本器が損傷している場合は電源を切り、使用を中
止してください。 

• 損傷しているテスト・リードは使用しないでくだ
さい。テスト・リードの絶縁が損傷していたり、
金属が露出していたり、磨耗したりしていないか
確認してください。テスト・リードの導通状態を
確認してください。 

• この製品は室内でのみ使用してください。 

• 爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露した環境、
または湿気の多い場所で本製品を使用しないでく
ださい。 

• 使用する国、および製品定格に対応した電圧、お
よびプラグ形状の主電源コードとコネクターのみ
を使用してください。 

• 主電源コードの絶縁体が損傷していたり、絶縁体
に摩耗の兆候が見られる場合は、主電源コードを
交換してください。 

• すべての説明をよくお読みください。 

• ライブ出力端子に接続しないでください。本製品
は感電死に至る危険のある電圧を供給することが
できます。スタンバイ・モードでは感電を防ぐこ
とはできません。 

• 30 V AC rms、42 V AC ピーク、あるいは 60 V 
DC を超える電圧には触れないでください。 

• カバーを外した状態やケースが開いた状態で本製
品を操作しないでください。危険な電圧が露出さ
れる可能性があります。 

• 本器のカバーを取り外す前に、主電源コードを取
り外してください。 

• 指定された交換用ヒューズのみを使用してくださ
い。 

• SENSE 端子上の危険電圧が暴露しないように、
SENSE リードは正しく終端処理してください。電
圧 SENSE 端子は、2 線式に設定されているとき
は出力電圧になります。 

• バナナ・プラグの金属が露出した部分には致死レ
ベルの電圧が存在する恐れがあるため、触れない
でください。 

• 認可されている 3 線式の電源コードをアース端子
付きの電源コンセントに接続してください。 

• 主電源コードの抜き差しが妨げられるような場所
に本器を設置しないでください。 

• 2 線式の主電源コードを使用する場合は、本製品
を操作する前に、本製品のアース端子に保護用ア
ース配線を必ず接続してください。  

• 使用する前に、本製品が接地されていることを確
認してください。 

• 延長コードや変換プラグを使用しないでください。 

• 本器の周囲の空間が最小要件を満たしていること
を確認してください。 

• 本器の修理ができるのは、承認されている技術者
のみです。 

• 本器の設置の説明に記載されているように、本器
の周囲の空間が 100 mm 未満にならにようにして
ください。 

• 組み立ておよび分解を行うには、分電装置のコン
セントからシステム入力電源コードを 3 本すべて
取り外し、主電源から切り離してください。本器
を、分電装置の二次保護ブレーカーを使用して主
電源から絶縁しないでください。 

• 本器の輸送用ケースからの出し入れは平らな面で
行ってください。 

• 本器は 2 人以上で開梱してください。 

• 本器の重量は約 150 kg あります。持ち上げよう
としないでください。 

• 本器を固定する際はシステムの脚を下します。 

• 入出力パネルの差込口に電源コードを接続する前
に、電源コードを UUT に接続します。 

• UUT への信号接続を接続または切断する前に、L1、
L2、L3 電圧および電流出力を入出力パネルから取
り外してください。 

• 製品前面にある「クライアント・ハートビート」
LED が黄色で点滅している場合、UUT への電気接
続を接続または切断しようとしないでください。
これは、本器がリモート・コントロールで作動し
ていることを示しており、出力に危険電圧が存在
する可能性があります。入出力パネルのコネクタ
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ー、L1、L2、L3 には常に危険電圧がかかってい
るものとして取り扱ってください。 

• UUT にある露出した電圧接続は、誤って接触しな
いように保護してください。危険電圧が存在する
可能性があります。 

マニュアルおよび本器に使用されている記号を
表 1 に示します。 

表 1. 記号   

記号 説明 

 危険。重要な情報。マニュアルを参照。 

 危険な電圧。30 V を超える DC 電圧あるいは 
AC ピーク電圧が存在する可能性がある。 

 DC (直流) 

 AC または DC (交流または直流) 

 電源のオン/オフ 

 接地 

 関連する北米の安全規格に準拠。 

 

本製品は WEEE 指令 (2002/96/EC) のマーキ

ング要件に適合しています。この記号が貼付

されている電気製品/電子製品は国内の家庭ご

みとして廃棄できないことを意味していま

す。製品カテゴリー: WEEE 指令の付録 I に明

記されている機器の種類に従い、本製品はカ

テゴリー 9「監視・制御機器」製品に分類さ

れます。この製品は、分別されていない一般

廃棄物として処分しないでください。リサイ

クルの情報については、フルーク・サービス

センターにお問い合わせください。 

 本器は、該当する EC 指令の要件に準拠して

います。 

保証および責任 
この Fluke 製品は、発送日から 1 年間材料および製造上の
欠陥がないことを保証します。ヒューズ、使い捨て電池、
または、使用上の間違いがあったり、変更されたり、無視
されたり、汚染されたり、事故若しくは異常な動作や取り
扱いによって損傷したと Fluke が認めた製品は保証の対象
になりません。Fluke 認定再販者は、より大きな保証また
は異なった保証を Fluke に代りに行う権限は持っていませ
ん。保証サービスを受けるには、最寄りの Fluke 認定サー
ビス･センターへご連絡いただき、返送方法に関する情報を
入手してから、問題に関する説明を添えて製品を返送して
ください。 
本保証は購入者の唯一の救済手段であり、ある特定の目的
に対する商品性または適合性に関する黙示の保証をすべて
含むがそれのみに限定されない、明白なまたは黙示の他の
すべての保証の代りになるものです。データの紛失を含む、
あらゆる原因に起因する、特殊な、間接的、偶然的または
必然的損害または損失に関して、それが保証の不履行、ま
たは、契約、不法行為、信用、若しくは他のいかなる理論
に基づいて発生したものであっても、Fluke は一切の責任
を負いません。ある国または州では、黙示の保証の期間に
関する制限、または、偶然的若しくは必然的損害の除外ま
たは制限を認めていません。したがって、本保証の上記の
制限および除外規定はある購入者には適用されない場合が
あります。 
 
Fluke Corporation
P.O. Box 9090 
Everett, WA  98206-9090 
U.S.A. 

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 
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