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「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示

します。

 警告

感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守し
てください :

• 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みく
ださい。

• すべての説明を注意深くお読みください。

• 爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露のある環境、または湿
気の多い場所で本製品を使用しないでください。

• 本製品は指定された方法でのみ使用してください。指定外の
方法で使用した場合、安全性に問題が生じることがありま
す。

• 端子間や、各端子とアース間に、定格を超える電圧を印加し
ないでください。

• 30 V ac rms、42 V ac ピーク、あるいは 60 V dc を超える

電圧には触れないでください。

• 本製品が改造されているか、損傷している場合は使用しない
でください。

• 本製品が損傷した場合は、使用を停止してください。

• 本製品の動作に異常が見られる場合は使用しないでくださ
い。

• 適切な端子、機能およびレンジで測定してください。

• バッテリー・カバーを開く前に、すべてのプローブ、テス
ト・リード、アクセサリーを取り外してください。

• バッテリー・カバーは、製品を操作する前に確実に閉じて
ロックしてください。

• 使用する国、および製品定格に対応した電圧、およびプラグ
形状の主電源コードとコネクターのみを使用してください。

• 電源コードの絶縁体が損傷していたり、絶縁体に摩耗の兆候
が見られる場合は、電源コードを交換してください。

• 本製品を使用する前に外装を点検し、ひび割れやプラスチッ
クの欠損がないことを確認してください。端子周辺の絶縁状
態を十分に確認してください。

• テスト・リードが損傷している場合は使用しないでくださ
い。テストリードの絶縁に損傷がないか、金属部が露出して
いないか、磨耗インジケーターが表示されていないか、点検
してください。テスト・リードの導通状態を確認してくださ
い。

• プローブの保護ガードより前に指を出さないでください。

• 高圧システムへの接続および操作は、正しい安全手順を理解
している場合のみ、行ってください。高圧の液体および気体
は不慮の破裂の危険があります。



• 本製品のクリーニングを行う前に、入力信号を遮断してくだ
さい。

• 指定された交換部品のみをご使用ください。

• 本製品の修理は、フルークのサービスセンターに依頼してく
ださい。

• バッテリー・セルやバッテリー・パックは分解または破壊し
ないでください。

• バッテリーには火災や爆発の原因となる危険な化学薬品が含
まれています。化学薬品に触れてしまった場合は、水で洗浄
して医師の診断を受けてください。

• バッテリー・セルやバッテリー・パックを熱い場所や火の近
くに置かないでください。また、直射日光を当てないでくだ
さい。

• フルークが承認したバッテリー・アダプターのみを使用して
バッテリーを充電してください。

• 充電中に充電式バッテリーが熱くなったら ( つまり 50 °C を
超えたら )、充電器を外し、製品またはバッテリーを涼し

い、火気のない場所に移動してください。

• 通常使用の場合は 5 年後、ヘビー・ユースの場合は 2 年後

に充電式バッテリーを交換してください。通常使用とは、週 
2 回充電することと定義します。ヘビー・ユースとは、毎

日、停止するまで放電させて再充電することと定義します。

• バッテリー端子をショートさせないでください。

• バッテリーを分解しないでください。

• 不適切な圧力が加わると、圧力センサーの損傷や思わぬ怪我
につながることがあります。ゲージ圧力センサーを真空状態
にしないでください。不適切な圧力が加わると、本製品に

「OL」と表示されます。圧力に「OL」と表示されている場

合は、すぐに圧力を下げてください。そのままにすると、本
製品の故障や怪我につながるおそれがあります。「OL」と表

示されるのは、圧力がセンサーの標準レンジの 110 % を超

えた場合、またはゲージ・レンジ・センサーに 2 psi を超え

る真空圧が加えられている場合です。大気圧まで放出した
後、 を押して、圧力センサーをゼロにします。

• 放出中に、放出口をオペレータに向けないでください。



記号

記号 説明

 警告。危険性有。

 警告。危険電圧。感電の危険性がありま
す。

 圧力

 ユーザー・マニュアルをご確認ください。

 韓国の関連 EMC 規格に準拠。

 欧州共同体規格に準拠。

 北米安全規格については、CSA グループ

によって認証済み。

 TÜV SÜD 製品サービスの認証済み。


小型バッテリー充電システムに関する電気
機器効率規則 ( カリフォルニア規則コー

ド、タイトル 20 セクション 1601 ～ 
1608) に準拠。



本製品には、リチウムイオン・バッテリー
が搭載されています。固形廃棄用排水と混
合しないで下さい。使用済みバッテリー
は、条例に従って資格のあるリサイクル業
者か危険物取扱者によって廃棄されなけれ
ばなりません。リサイクルの情報について
は、フルークのサービス・センターまでお
問い合わせください。

中華人民共和国 (PRC) で製造された測定

器の中国計測器認証マーク。

 関連するオーストラリアの安全および 
EMC 規格に準拠。



本製品は WEEE 指令のマーキング要件に

適合しています。添付されたラベルは、こ
の電気 / 電子製品を一般家庭廃棄物として

廃棄できないことを示します。製品カテゴ
リー : WEEE 指令の付属書 I に示される機

器タイプに準拠して、本製品はカテゴリー 
9 「監視および制御装置」の製品に分類さ

れます。この製品は、一般廃棄物として処
分しないでください。



Fluke Connect® アプリのインストール
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安全に関する仕様

環境仕様
作動温度 ........................................... -10 °C ～ +50 °C ( 測定時 )、

0 °C ～ 50 °C ( 圧力制御時 ) 
バッテリーは必ず 0°C ～ 40 °C 
のレンジで充電します。

保管温度 ........................................... -20 °C ～ +60 °C
作動高度 ........................................... 3000 m 
保管時高度 ....................................... 13000 m
作動湿度結露 ....................................  なきこと (< 10°C)
          ≤90 % RH (10 C ～ 30 °C)
         ≤75 % RH (30 °C ～ 40 °C)
          ≤45 % RH (40 °C ～ 50 °C)

電気仕様
仕様はすべて 110 % のレンジで有効ですが (24 mA 電源を除く )、
シミュレーションは 100 % のレンジで有効です。

レンジ
電流 .............................................. 0 mA ～ 24 mA
電圧 .............................................. 0 V DC ～ 30 V DC

分解能
電流レンジ ................................... 1 mA
電圧レンジ ................................... 1 mV

確度 .................................................. 0.01 % ± 全レンジ 2 LSD 
(23 °C ±5 °C)

安全性
一般 .................................................. IEC 61010-1、汚染度 2、IEC 

61010-2-030: 最大 30V
保護等級 ...............................................IEC 60529: IP 54 ( 全ポートに

シールを適切に取り付けた状態 )
リチウム・バッテリー ..................... IEC 62133、UN 38.3。14.4 V、

6.7Ah、97Wh、4ICR19/66-2 
(4s2p) 充電入力 19.5 V、1.6 A



電磁両立性 (EMC)
国際規格 ............................IEC 61326-1: 基本的な電磁環境 

CISPR 11: グループ 1、クラス A

グループ 1：機器自体の内部機能に必要な伝

導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用

する機器です。

クラス A: 商業施設、電気設備など低電圧電

力供給網に直接接続された施設での使用に適
した機器です。他の環境では、伝導妨害や放
射妨害のため、電磁両立性を確保することが
難しい場合があります。 

注意 : 本製品は住宅環境での使用を想定して

おらず、そのような環境では電波受信に対す
る保護が十分でない場合があります。

韓国 (KCC) .....................  クラス A 機器 ( 産業用放送通信機器 )

クラス A: 本製品は産業電磁波装置要件に適

合しており、販売者およびユーザーはこれに
留意する必要があります。この製品はビジネ
ス環境での使用を意図しており、一般家庭で
使用するものではありません。

米国 (FCC).........................47 CFR 15 サブパート B。本製品は 
15.103 条項 (FC 以外のバージョンのみ ) 
により免除機器と見なされます。
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