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概述 
 警告 

为防止可能发生的电电、火灾或人身伤害，请在

使用该该品前通读“安全须知”。 

本该品用于校准铂电阻温度计 (PRT)、光纤纤感器和热电

偶，最高温度达 1200 °C。 

本手册包含有关如何启动该品的信息，并可了解控制装置

和基本维维的信息。有关该品操作说明，请参阅光盘上的 
9118A 用户手册。 

如何联系 Fluke 
可拨打以下电电号码联系 Fluke Calibration： 

• 美国技术支持：1-877-355-3225 
• 美国校准/维修：1-877-355-3225 
• 加拿大：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• 欧洲：+31-40-2675-200 
• 日本：+81-3-6714-3114 
• 新加坡：+65-6799-5566 
• 中国：+86-400-810-3435 
• 巴西：+55-11-3759-7600 
• 世界各地：+1-425-446-6110 

要查看该品信息并下载最新的手册补充，请请请 Fluke 
Calibration 网站：http://www.flukecal.com. 

要注册您的该品，请请请http://flukecal.com/register-
product。 
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安全须知 
警告表示会对用户造成危险的状况和操作。小心表示会对

产品或受测设测造成损坏的状况和操作。 

 警告 
为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害： 

• 在使用产品前，请先阅读所有安全须知。 

• 仔细阅读所有说明。 

• 请在产品手册标定的条件下使用产品，否则

可能减弱产品提供的防护。 

• 请勿在爆炸性气体、蒸汽周围或潮湿环境中

使用产品。 

• 请仅在室内使用该产品。 

• 使用的电源线和接头必须符合所在国家电源

和插头的规格，并符合产品额定值 

• 如果电源线线线线损坏或有磨损迹象，请更
换电源线。 

• 将附带的接地导线的一端连接到后面板上的

保护性接地端子，另一端连接到接地。 

• 确保电源线的接地导线连接到保护性接地。

保护性地线损坏可能导致机箱带电，进而造

成触电身亡。 

• 请勿将产品置于电源线通道受阻的区域。 

• 使用前确保产品接地。 

• 请勿使用延长线或适配插头。 

• 若产品有损坏，请停止并将其禁用。 

• 确保电源线不与产品的高温部分接触。 

• 如产品工作异常，请勿使用。 

• 确保产品周围的空间间隔满足最低要求。 

• 请勿在无人照管的情形下使用产品并输出高

温。 
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• 在产品上安装或从产品上移除探头和插块 
时，请小心。这些物品可能很烫。 

• 请勿将产品置于易燃表面上，并在附近配测

灭火器。 

• 请勿在产品上方放置任何物品。极度高温会
导致易燃材料起火。 

• 在移动高温探头在炉孔附近工作时，必须佩

戴适当的个人防护装测。 

• 请勿将本产品用于校准工作以外的其他用 
途。 

• 本产品仅供经认可的专专人员使用。 

• 请勿接触插孔检检口附近的表面。这些表面

可能温度极高。 

• 请勿接触产品内的线线线热材料。这些线线

线热材料会对皮肤、眼睛和上呼吸道系统造

成轻微的机械性刺激。如果线线材料接触到

皮肤，轻柔冲洗接触部位。请勿揉抓暴露的

皮肤。如果进入眼睛，请用大量清水冲洗。
请勿揉眼睛。如果鼻子或咽喉受到刺激，请

前往无尘区域清除鼻涕。如症状持续，请咨
询医生。 

 小心 
要预防产品受损： 

• 请在室温下操作本产品。参见技术指标。 

• 确保产品周围至少有 45 厘米的间距。 

• 请勿将产品置于角落，或遮挡产品后部。 
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• 切勿使用液体清洁炉腔。内部进入液体可能
对产品造成损坏。 

• 请勿将不需要的材料放入探头保护管或插孔

内。液体可能造成产品损坏。 

• 在校准产品时，请仅更改工厂预置的校准常

数。这些值对于产品的安全运行非常重要。 

• 打开产品前请阅读并理解操作规范。 

• 请勿在潮湿、油腻、多尘或肮肮的环境下操

作产品。 

• 确保探头手柄的温度没有超出限制。 

• 请小心使用温度计探头。请勿抛掷、挤挤探
头或使其过热。  

• 在控温探头未正确连接并放入炉内前，请勿

操作产品。如果没有控温探头，检定炉无法

正常工作。 

• 确保主控探头和副控探头已连接到正确的连

接器上。 

• 电源出现波动时动关机。仅当电源稳定时才

能开机。 

• 确保炉中所用的所有基准温度纤感器的使用

参数符合炉温范围。 

• 炉温高于 80 ° C 时，请勿将产品电源断开。 
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有关产品上和本手册中的符号如表 1 所示。 

表 1. 符号 

符号 说明 符号 说明 

 危险，重要信息。请参阅手册。  危险电挤 

 小心。表面高温。  保护性接地 

 USB 连接  符合欧盟指令。 

 符合相关的北美安全标准。  符合澳洲的相关 EMC 要求。 

 
该产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 的标标要求。粘贴的标标指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产

品类别：根据 WEEE 指令附录 I 中的设测类型，该产品被归类为第 9 类“监测和控制仪器”产品。请勿将本产品作

为未分类的城市废弃物处理。请请请 Fluke 网站了解回收方面的信息。 
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安装 
开箱和检查 
小心地拆开产品包装并检查所有部件。如果发现损坏，动

立即告知托运人并提出索赔。部件包括： 

• 9118A Calibration Furnace 
• S 型热电偶（2 支） 
• 保护管（2 支） 
• 热电偶支架 
• 入门手册 
• 用户手册光盘 
• 接地导线 
• 串行电电 
• USB 电线 

更换 
为获得最好的效果，动应应室温变化最小的地点放置产 
品。为了安全散热，动确保产品周围至少有 45 厘米的空

气流通空间。 

干燥期 
在初次使用前、运输后或产品超过 10 天未通电的情况 
下，动至少开启产品 2 小时。 

如果产品潮湿或处于潮湿环境中，开启产品前动先除去湿

气。 

如何移动产品 

 警告 
为避免人身伤害，抬起产品时动采用适当的技 
巧。 

抬起产品时，动弯曲膝盖并用双腿的力量抬起。移动产品

前，动将其冷却至室温，然后拆除炉腔内的控制偶、切断

偶和其他所有物体。需要两个人来安全移动产品。一人在
产品前面，另一人在后面。小心地将双手放在产品下并一

起抬起。 

产品组件 
如图 1 所示，产品的两个主要组件是炉体和控制器。
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hbz009.eps 

图 1. 9118A Calibration Furnace 
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前面板控件 
图 2 显示了产品的前面板控件，表 2 是控件说明列表。 

1 2 3 4 6

789

5

10

 
gxs007.eps 

图 2. 前面板控件  
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表 2. 前面板控件 

项目 说明 项目 说明 

 LCD 显示屏  电源开关 

 为产品设置温度设定点。  用于为产品设置一个值并应应菜单。 

 设置产品显示摄氏或华氏温度。  菜单按钮：在显示屏上显示主菜单。 

 在菜单间移动并调整数字。  退出显示屏中显示的菜单并移动到先前的菜单。 

 炉保险险  
功能键（F1 至 F4）用于应应显示屏中显示的位于功能

键上方的功能。 
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后面板连接 
图 3 显示了产品的后面板连接，表 3 是连接器说明列表。 

RS-232

MAIN TCZONE TC

N10140 

FLUKE CORPORATION

 230V 50/60Hz 20A

www.flukecal.com

BEFORE OPENING DISCONNECT MAINS.

EARTH CONNECTION  ESSENTIAL
BEFORE CONNECTING SUPPLY.

Serial no.

1 2 3 4 5 6

 
gxs008.eps 

图 3.  后面板连接 
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表 3. 后面板连接 

项目 说明 项目 说明 

 电源线  主控热电偶输入连接器 

 保护性接地端子  USB 接口 

 副控热电偶输入连接器  RS-232 接口 



9118A 
入门手册 

12 

保护管和支架的安装 
要安装两个保护管和热电偶 (TC) 支架： 

1. 拆下将后挡板固定到位的五个内六角螺钉。 

2. 将长保护管放入主控热电偶的法兰螺母中。 

3. 将短保护管放入副控热电偶的法兰螺母中。 

4. 用步骤 1 中拆下的五个内六角螺钉固定后挡板。 

5. 用附带的两个内六角螺钉将热电偶支架固定到产品后

部。请见图 4。 

 
hbz010.eps 

图 4. 热电偶支架安装 
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探头安装 

注意 
当把温控探头放入适当的导管时，动确保探头手
柄的端面与热电偶支架的边线对边。 

两个热电偶作为温度控制探头使用。这些探头位于炉后 
部，并用热电偶支架固定到位。 

要安装控制探头： 

1. 将长探头插入检定炉后端的主控热电偶保护管中。  

2. 将热电偶手柄的端面与支架的前边线对边。请见 
图 5。 

3. 拧拧支架螺钉将热电偶固定到位。  

4. 将长探头的电电连接到后面板上的主控热电偶连接器

上。  

 小心 
为避免损坏热电偶，请勿将螺钉拧得过拧。 

5. 将短探头插入检定炉后端的副控热电偶保护管中。 

6. 将热电偶手柄的端面与支架的前边线对边。请见 
图 5。 

7. 拧拧支架螺钉将热电偶固定到位。 

8. 将短探头的电电连接到后面板上的副控热电偶连接器

上。  
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RS-232

MAIN TC
ZONE TC

N10140 

FLUKE CORPORATION

 230V 50/60Hz 20A

www.flukecal.com

BEFORE OPENING DISCONNECT MAINS.

EARTH CONNECTION  ESSENTIALBEFORE CONNECTING SUPPLY.
Serial no.

RS-232

MAIN TC
ZONE TC

N10140 

FLUKE CORPORATION

 230V 50/60Hz 20A

www.flukecal.com

BEFORE OPENING DISCONNECT MAINS.

EARTH CONNECTION  ESSENTIALBEFORE CONNECTING SUPPLY.
Serial no.

1

2

 
hbz113.eps 

图 5. 安装控制热电偶 
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连接至电源 
 警告 

为了安全操作和维护产品，动在连接至电源前清

除产品中的湿气。Fluke Calibration 建议将产品

存放在低湿度、温度为 50 ° C 的保温箱内至少 4 
个小时。 

附带的接地导线用于连接后面板的保护性接地端子和电源

地线。用 2.5 米长的电源线将产品连接到 230 V 交流电、
额定电流为 20 安培的插座上。 

如何开启本产品 
按下产品前面板上电源开关的“I”侧。在产品进行自检时，
图 6 中所示的屏幕显示在显示屏中。 

9118A
Calibration Furnace

Calibration

 
gxs001.eps 

图 6. 通电屏幕 
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当完成自我检测且未发现发发时，图 7 中所示屏幕将在显

示屏中显示。产品处于待机模式。必须设置一个设定点温

度才能开始升温和控温。请参见“调整炉温”章节，了解如

何开始炉温控制。 

 
hbz002.bmp 

图 7. 主屏幕 

设置 
设定语言 
可对 LCD 显示屏中的文本进行设置，以不同语言显示。要
设置语言： 

1. 按 。 

2. 按系统下方的功能键。 

3. 按显示菜单下方的功能键。 

4. 按  或  滚动滚滚各种语言。 

5. 当显示屏中显示您的语言时，按 。 

 

设置显示对比度 
当显示屏中显示主屏幕时，按  以减小显示对比度。按 
 以增加显示对比度。 
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显示屏 
表 4 描述了显示的内容。 

表 4. 显示内容 

1

2

3

5
4

 
hbz006.eps

项目 说明 

 炉温 

 设定点温度 

 加热/冷却状态 

 稳定性指示器  = 稳定，  = 不稳定） 

 功能键功能 

操作 
 警告 

为确保安全操作和维护产品： 

• 如果产品处于下列情况，动在使用前对产品

通电进行 2 小时的干燥期： 

o 运输过程中  

o 潮湿或半潮湿的存放环境中 

o 超过 10 天未通电 

• 连接电源前动清除产品中的湿气。Fluke 
Calibration 建议将产品存放在低湿度、温度
为 50 °C 的保温箱至少 4 个小时。在产品干

燥过程中，请勿假设产品符合所有安全标 
准。 
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• 将从产品上拆下的温度探头放在耐热的支架

或表面上，直到可以安全接触它们 

• 产品前、左和右侧动至少保留 45 厘米的间

距。产品顶部保留 150 厘米的空间。 

有关产品操作说明，请参阅 9118A 用户手册。 

维护 
 警告 

为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害： 

• 在盖子取下或机壳打开时，请勿操作产品。

可能会接触到危险电挤。 

• 动使用指定的替换零件。 

• 请由经过认可的技术人员维修产品。 

 小心 
为避免损坏产品： 

• 请勿使用液体清洗井孔。 

• 请勿将刺激性化学品用于产品表面。 

• 至少每 6 个月进行一次过温切断测试。 

• 确保井孔清洁，没有任何不需要的材料。 

• 当有害物质质质到产品上或产品内时，动使

用美国国家安全委员会的去污步骤。 

Fluke Calibration 建议在收到产品时，并在以后每隔 6 个
月进行一次轴向均匀性测试。请参阅 9118A 用户手册中的

“Furnace Calibration”（炉校准）章节。 
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切断测试 
Fluke Calibration 建议至少每 6 个月进行一次切断测试。

要进行切断测试： 

1. 按 。 

2. 将设定点温度设置为 400°C，并待炉温稳定。 

3. 按 。 

4. 按 。 

5. 按设定下方的功能键。 

6. 按切断下方的功能键。 

7. 将软切断设置为 300 °C。 

如果切断无法停止加热，则必须对产品进行维修。 

8. 将软切断温度设置为 1240°C。 

如何清洁仪器 
用湿布和温和的洗涤涤清洁产品表面。确保液体不会流入
产品。  

注意 
在采用非 Fluke Calibration 建议的步骤对产品进

行清洁或去污前，动联系服务中心人员了解更多
信息。 
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技术指标 
在 13°C 至 33°C 下，除温度外的所有准确度技术指标的有效期均为校准后 1 年。 

温度  

工作时 ................................................................................................ 5 °C 至 40 °C 

存放 ................................................................................................... -20 °C 至 70 °C 

湿度  ....................................................................................................... 对于低于 31 °C 的温度，湿度最高为 80 %， 
40 °C 下线性递减至 50 %。 

海拔高度 ................................................................................................. <2000 m 

炉温范围 ................................................................................................. 300 °C 至 1200°C 

均匀性 

径向（从几何中心点起 14 mm 半径范围） ........................................ ±0.5 °C 

轴向（从几何中心点起 ±30 mm 轴向长度） ...................................... ±0.25°C 

注意 

温度曲线的峰值在从炉轴向中心点起±10 mm 范围内。 
稳定性（30 分钟内） ............................................................................. ±0.2°C 

设定点准确度 ......................................................................................... ±5°C 

稳定性时间 ............................................................................................. 从环境温度至 1200°C 2 个小时 

加热器功率 ............................................................................................. 230 V 交流电时为 4000 瓦特 

电源要求 ................................................................................................. 230 V 交流电 (±10 %)，50/60 Hz，20 A 

显示屏 .................................................................................................... LCD，黑/白 

分辨率 .................................................................................................... 0.1 °C 

保险险 

系统 ................................................................................................... 20 A，250 V 断路器 

主加热器 ............................................................................................ F 12 A，250 V 

区域加热器 ......................................................................................... F 12 A，250 V 

大小 (H x W x L) ..................................................................................... 400 mm x 337 mm x 700 mm 

重量（不含包装） .................................................................................. 30 kg（不含等温块） 
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