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Instrucciones 

 

Introducción 
Fluke TST-40M-HC40 Test Station y TST-100M High-Pressure Test Station (el Producto) son accesorios que 
conectan los dispositivos a prueba (DAP) a los controladores de presión para la calibración. 
• TST-40M-HC40 tiene una presión de funcionamiento máxima de 44 MPa (6400 psi). 
• TST-100M tiene una presión de funcionamiento máxima de 110 MPa (16 000 psi).  

Contacto con Fluke Calibration 
Para ponerse en contacto con Fluke Calibration, llame a uno de los siguientes números de teléfono: 
• Asistencia técnica en EE. UU.: 1-877-355-3225 
• Calibración y reparación en EE. UU.: 1-877-355-3225 
• Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• Europa: +31-40-2675-200 
• Japón: +81-3-6714-3114 
• Singapur: +65-6799-5566 
• China:  +86-400-810-3435 
• Brasil:  +55-11-3759-7600 
• Desde cualquier otro país: +1-425-446-6110 

 
Para ver información sobre el producto y descargar los últimos suplementos de los manuales, visite el sitio web 
de Fluke Calibration en www.flukecal.com. 
Para registrar su producto, visite http://flukecal.com/register-product. 
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Información sobre seguridad 
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son peligrosos para el usuario. Una Precaución 
identifica condiciones y procedimientos que pueden causar daños en el Producto o en el equipo que se prueba. 

WAdvertencia 
Para evitar lesiones: 

• Lea toda la información de seguridad antes de usar el Producto. 
• Lleve protección ocular. 
• Utilice el Producto únicamente de acuerdo con las especificaciones; de lo 

contrario, la protección suministrada por el Producto podría verse comprometida. 
• Lea atentamente todas las instrucciones. 
• No utilice el Producto si no funciona correctamente. 
• No utilice el Producto si se ha modificado o si está dañado. 
• Desactive el Producto si está dañado. 
• No intente utilizar el Producto por encima de su presión nominal. 
• Utilice el Producto con precaución. No deje caer el producto ni lo golpee con 

objetos afilados. 
• No desconecte los tubos con el sistema presurizado. 

Símbolos 
Los símbolos que se muestran en la Tabla 1 se encuentran en estas instrucciones o en el Producto. 

Tabla 1. Símbolos 

Símbolo Definición 

W ADVERTENCIA, PELIGRO. 

 Consulte la documentación del usuario. 

) Estándares de seguridad de América del Norte certificados por CSA Group. 

P Cumple la normativa de la Unión Europea. 

 Cumple con la normativa australiana sobre seguridad y compatibilidad electromagnética EMC. 

~�

Este producto cumple los requisitos de marcado de la Directiva WEEE. En la etiqueta adherida se 
indica que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos domésticos. 
Categoría del producto: Según los tipos de equipo del anexo I de la directiva WEEE, este producto 
está clasificado como producto de categoría 9 (Instrumentación de supervisión y control). No se 
deshaga de este producto mediante los servicios municipales de recogida de basura no clasificada. 
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Equipo incluido 
El Producto se envía con: 
TST-40M-HC40: 
• Estación de prueba TST-40M-HC40  
• Manguera, JIC #4 (AN4)  
• Racores para adaptador de manguera:  

1/4 NPT; 1/4 BSP; 7/16-20 SAE  
• Set de adaptador PK-ADPTR-HC40 
• Instrucciones 

TST-100M: 
• Estación de prueba de alta presión TST-100M 
• Manguera de alta presión, DH5 (conexión cónica 

y roscada compatible con Autoclave F250C y 
HiP HF4) 

• Tuerca del prensaestopas (x2) 
• Collar (x2) 
• Instrucciones 

TST-40M-HC40 

Nota 

JIC #4 y AN4 no son idénticos, pero las piezas de estos productos son intercambiables. 
 

Los componentes del Producto se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características y componentes de TST-40M-HC40 

 
ifg001.eps 

Número Elemento/Función 

 Collar 

 Junta del puerto de comprobación 

 Conjunto de manguera 

 Racores para adaptador de manguera 1/4 NPT, 1/4 BSP o 7/16-20 SAE 
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TST-100M 
Los componentes del Producto se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características y componentes de TST-100M 

 
ifg002.eps 

 

Número Elemento/Función 

 Puerto DUT (DAP) 

 Manguera 

 Tuerca del prensaestopas y collar 
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Configuración 
En esta parte se explica cómo configurar el Producto. 

TST-40M-HC40 
Para configurar TST-40M-HC40: 
1. Instale uno de los racores para adaptador de manguera incluidos al puerto TEST (Comprobación) de la 

parte posterior del controlador de presión. Si utiliza NPT, envuelva las roscas NPT en cinta PTFE. Si utiliza 
BSP o SAE, asegúrese de que la junta esté en el lado BSP o SAE del adaptador. 

2. Conecte un extremo de la manguera al racor del adaptador instalado en el paso 1. Apriete con una llave. Se 
debe utilizar una llave de repuesto para mantener el adaptador en su lugar. 

3. Conecte el otro extremo de la manguera al racor del Producto. Apriete con una llave. Se debe utilizar una 
llave de repuesto para mantener el adaptador en su lugar. 

TST-100M 
Para configurar TST-100M: 
1. Conecte un extremo de la manguera al puerto TEST (Comprobación) de la parte posterior del controlador 

de presión. Apriete a un par de 15 N · m (11 lbf · pies). 
2. Conecte el otro extremo de la manguera al racor del Producto.  

Funcionamiento 
En esta parte se explica el uso del Producto. 

TST-40M-HC40 
1. Seleccione el adaptador adecuado del set de adaptadores para que coincida con la rosca del DAP. 
2. Enrosque el adaptador en el DAP de modo que la parte inferior del DAP quede sellada contra la junta tórica 

en el interior del adaptador.   El apriete manual es suficiente. 

WAdvertencia  
Para evitar el sellado incorrecto, que provoca condiciones inseguras, no utilice cinta de 
sellado de roscas ni ningún otro método de sellado en el DAP o los adaptadores. 
 

3. Para montar el conjunto del DAP/adaptador en la estación de prueba, gire el collar del adaptador en el 
sentido contrario de las agujas del reloj hasta que el adaptador quede sellado en la junta tórica del terminal 
de montaje. El apriete manual es suficiente. 

4. Para ajustar la posición del DAP, sujete el adaptador y gire el collar un cuarto de vuelta en el sentido de las 
agujas del reloj. 

5. Coloque el DAP de cara a la dirección deseada y gire el collar en el sentido contrario a las agujas del reloj 
para volver a sellarlo. 

TST-100M 
El DAP se monta directamente en el puerto superior del Producto mediante una conexión DH500. Esta 
conexión es compatible con Autoclave F250C y HiP HF4. 
1. Para ajustar la posición del DAP, desenrosque la tuerca del prensaestopas un cuarto de vuelta en el 

sentido contrario a las agujas del reloj. 
2. Coloque el DAP de cara a la dirección deseada y apriete la tuerca del prensaestopas en el sentido de las 

agujas del reloj para volver a sellarlo. 
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Especificaciones 
Temperatura de funcionamiento ............. -20  °C a +50 °C 
Temperatura de almacenamiento ........... -20 °C a +70 °C 
Humedad de funcionamiento .................. 5 % a 95 % de HR, sin condensación 
Materiales húmedos 

TEST-40M-HC40 ................................ Acero inoxidable, nitrilo, nylon 
TEST-100M ........................................ Acero inoxidable, acetal 

 
TST-40M-HC40  

Rango de presión ............................... 44 MPa (6400 psi)   
Peso ................................................... 1170 g (2.6 lb)  
Dimensiones ....................................... 270 mm x 205 mm x 110 mm (10,6 in x 8,1 in x 4,3 in)   

TST-100M 
Rango de presión  .............................. 110 MPa (16 000 psi) 
Peso ................................................... 900 g (2.0 lb) 
Dimensiones ....................................... 70 mm x 205 mm x 60 mm (10,6 in x 8,1 in x 2,4 in) 

Seguridad 
General ............................................... IEC 61010-1; Grado de contaminación 2 
 

 
GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir 
de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala 
utilización, modificación, contaminación o condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no 
están autorizados para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke.  Para obtener servicio de garantía, póngase en 
contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener información sobre autorización de 
devoluciones, y envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema. 
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO REMEDIO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, 
TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS 
NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O 
TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños 
incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones de esta garantía no sean de aplicación a todos los compradores. 
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