PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL-ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS

A Secretaria Municipal de Saude, do Municipio de Mimoso do Sul, Estado do Espirito
Santo em obediéncia ao disposto no art. 5° do Decreto Municipal n° 058/2020, na
competéncia de Orgdo Gerenciador, registra sua Intencéo de Registro de Precos para futura
e eventual Contratacdo de Empresa especializada em Manutencdo Corretiva,
Preventiva e Qualificacdo Térmica em Conservadoras de Vacinas com fornecimento
de Pecas, mediante realizacdo de licitacdo publica, tipo menor preco por LOTE, conforme
condicOes, especificacdes e valores estimados a seguir elencados:

Especificacfes e quantidades estimadas para esta Secretaria

LOTE-01

ITEM

ESPECIFICACAO

QUANT.
EQUIPAMENTOS

UNID.

QUANT.
MINIMA

QUANT.
MAXIMA

01

MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONSERVADORA DE VACINA
DA MARCA ELBER, MODELO CSV-120; Composicdo da
manutencdo preventiva: - limpeza do condensador; - verificacdo da
eletrdnica; - refrigeracéo; - vedacdo da porta; - afericdo dos sensores;
- avaliacdo e desempenho através de dados; - verificacdo da vedacdo
do sistema degelo a seco; - verificacdo da mangueira esponjosa da
unidade compressora; - verificacdo da conservacdo geral e
funcionamento dos rodizios; - substituicdo do tech gel se houver; -
substituicdo da glicerina bidestilada; - verificacdo do sistema de
emergéncia; - verificacdo do sistema data logger; - verificacdo,
posicionamento e fixacdo dos sensores; - recarga de gas, quando
necessario.

02

SERVICO

01

08

02

MANUTENCAO CORRETIVA EM CONSERVADORA DE VACINA
DA MARCA ELBER, MODELO CSV-120; Composicdo da
manutencdo corretiva: - Sem periodicidade definida, apenas quando
necessério e solictado pela Secretaria de Saude; - Correcdo de falhas
e defeitos no funcionamento dos equipamentos/aparelhos; - M&o-de-
obra para troca de pecas de reposi¢éo; - Os atendimentos corretivos
deverdo ser efetuados em até 72 horas ap6s o registro do chamado
e/ou contato por e-mail.

02

SERVICO

01

04

03

QUALIFICACAO TERMICA PARA CONSERVADORA DE VACINA
DA MARCA ELBER, MODELO CSV-120 - Avaliagcdo de
compatibilidade dos valores medidos no interior da cAmara, se estes
estdo de acordo com os valores estabelecidos pelo fabricante e
normas vigentes; - A qualificacdo térmica deve ocorrer no minimo uma
vez ao ano ou toda vez que se fizer necesséria uma manuten¢do com
intervengcdo de maior complexidade no equipamento e alteracdo dos
parametros estabelecidos e qualificados; - Os dados obtidos pelos
analisadores certificados devem ser comparados em cumprimento a
ABNT NBR NBR ISO 17665-1, NBR ISO 17665-2, EN 285, NBR
16328 e NBR 1SO 15883

02

SERVICO

01

04

04

REMOCAO E TRANSPORTE DE CONSERVADORA DE VACINA
DA MARCA ELBER, MODELO CSV-120 - ATE A ASSISTENCIA
TECNICA - quando se fizer necessario, mediante impossibilidade do
reparo no local de alocacédo do equipamento; - a remog¢éao e transporte
consistem na remocdo, busca e devolucdo do equipamento no
referido local de origem, contando como Unico servigo, independente
da quantidade de dias em que o0 equipamento permanecer na

02

SERVICO

01

04
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assisténcia técnica.

05 SENSOR DE TEMPERATURA COMPATIVEL COM CONSERVADORA 02 PECA 01 02
ELBER - CSV 120. -

06 CAIXA DE DERIVACAO COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 02 PECA 01 02
CSV 120.

07 BATERIA ESTACIONARIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER 02 PECA 01 02
- CSV 120.

08 PAINEL LV4 COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER — CSV 120. - 02 PECA 01 02

09 FONTE 12 VOLTS PARA BATERIA ESTACIONARIA COMPATIVEL COM 02 PECA 01 02
CONSERVADORA ELBER — CSV 120. -

10 PROTETOR DE BATERIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 02 PECA 01 02
CSV 120.

11 PAINEL LV5 COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER — CSV 120 02 PECA 01 02

12 MANGUEIRA DE ESGOTO COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER 02 PECA 01 02
- CSV 120 -

13 CARREGADOR DE BATERIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA 02 PECA 01 02
ELBER - CSV 120 -

14 MODULO DE POTENCIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 02 PECA 01 02
CSV 120

15 MODULO DE COMANDO COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER — 02 PECA 01 02
CSV 120 -

16 COMPRESSOR COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - CSV 120 02 PECA 01 02

17 GUARNICAO DA PORTA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 02 PECA 01 02
CSV 120 -

18 ELETRONICA DO COMPRESSOR COMPATIVEL COM CONSERVADORA 02 PECA 01 02
ELBER - CSV 120

LOTE - 02

ITEM ESPECIFICACAO QUANT. UNID. QUANT. | QUANT.

EQUIPAMENTOS MINIMA MAXIMA
MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONSERVADORA DE VACINA
01 |DA MARCA ELBER, MODELO CSV-510; Composicio da 01 SERVICO o1 04
manutencdo preventiva: - limpeza do condensador; - verificacdo da
eletrbnica; - refrigeracdo; - vedacao da porta; - afericdo dos sensores;
- avaliacdo e desempenho através de dados; - verificacdo da vedagéo
do sistema degelo a seco; - verificacdo da mangueira esponjosa da
unidade compressora; - verificagdo da conservacdo geral e
funcionamento dos rodizios; - substituicdo do tech gel se houver; -
substituicdo da glicerina bidestilada; - verificagdo do sistema de
emergéncia; - verificagdo do sistema data logger; - verificacao,
posicionamento e fixacdo dos sensores; - recarga de gas, quando
necessario.

MANUTENGCAO CORRETIVA EM CONSERVADORA DE VACINA
02 | DA MARCA ELBER, MODELO CSV-510; Composicio da 01 SERVICO o1 02
manutencdo corretiva: - Sem periodicidade definida, apenas quando
necessario e solictado pela Secretaria de Saude; - Correcao de falhas
e defeitos no funcionamento dos equipamentos/aparelhos; - Mao-de-
obra para troca de pecas de reposi¢éo; - Os atendimentos corretivos
deverdo ser efetuados em até 72 horas apdés o registro do chamado
e/ou contato por e-mail.

QUALIFICACAO TERMICA PARA CONSERVADORA DE VACINA
03 | DA MARCA ELBER, MODELO CSV-510 - Avaliacdo de 01 SERVICO 1 01 02
compatibilidade dos valores medidos no interior da cAmara, se estes
estdo de acordo com os valores estabelecidos pelo fabricante e
normas vigentes; - A qualificacao térmica deve ocorrer no minimo uma
vez ao ano ou toda vez que se fizer necessaria uma manutencao com
intervencdo de maior complexidade no equipamento e alteracdo dos
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parametros estabelecidos e qualificados; - Os dados obtidos pelos
analisadores certificados devem ser comparados em cumprimento a
ABNT NBR NBR ISO 17665-1, NBR ISO 17665-2, EN 285, NBR
16328 e NBR 1SO 15883

REMOCAO E TRANSPORTE DE CONSERVADORA DE VACINA
04 DA MARCA ELBER, MODELO CSV-510 - ATE A ASSISTENCIA 01
TECNICA - quando se fizer necessario, mediante impossibilidade do
reparo no local de alocacéo do equipamento; - a remocao e transporte
consistem na remocdo, busca e devolugcdo do equipamento no
referido local de origem, contando como Unico servico, independente
da quantidade de dias em que o0 equipamento permanecer na
assisténcia técnica.

SERVICO 01 02

05 SENSOR DE TEMPERATURA COMPATIVEL COM CONSERVADORA 01 PECA 01 02
ELBER - CSV 510

06 CAIXA DE DERIVACAO COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 01 PECA 01 02
CSV 510

07 BATERIA ESTACIONARIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER 01 PECA 01 02
- CSV 510

08 PAINEL LV4 COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - CSV 510- 01 PEGA 01 02

09 FONTE 12 VOLTS PARA BATERIA ESTACIONARIA COMPATIVEL COM 01 PECA 01 02
CONSERVADORA ELBER - CSV 510

10 PROTETOR DE BATERIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 01 PECA 01 02
CSV 510

11 PAINEL LV5 COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - CSV 510 01 PEGA 01 02

12 MANGUEIRA DE ESGOTO COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER 01 PECA 01 02
- CSV 510

13 CARREGADOR DE BATERIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA 01 PECA 01 02
ELBER - CSV 510

14 MODULO DE POTENCIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 01 PECA 01 02
CSV 510

15 MODULO DE COMANDO COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 01 PECA 01 02
CSV 510

16 COMPRESSOR COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - CSV 510 01 PECA 01 02

17 GUARNICAO DA PORTA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER - 01 PECA 01 02
CSV 510

18 ELETRONICA DO COMPRESSOR COMPATIVEL COM CONSERVADORA 01 PECA 01 02
ELBER - CSV 510

LOTE - 03

ITEM ESPECIFICAQAO QUANT. UNID. QUANT. QUANT.

EQUIPAMENTOS MINIMA MAXIMA
MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONSERVADORA DE VACINA
01 | DA MARCA NOVAINSTRUMENTOS, MODELO: NI 1760/120 - 01 SERVICO |01 04
127/220V; Composicdo da manutencdo preventiva: - limpeza do
condensador; - verificacdo da eletrbnica; - refrigeracdo; - vedacéo da
porta; - afericdo dos sensores; - avaliagdo e desempenho através de
dados; - verificagdo da vedacdo do sistema degelo a seco; -
verificacdo da mangueira esponjosa da unidade compressora; -
verificacdo da conservacdo geral e funcionamento dos rodizios; -
substituicdo do tech gel se houver; - substituicdo da glicerina
bidestilada; - verificacdo do sistema de emergéncia; - verificacdo do
sistema data logger; - verificacdo, posicionamento e fixacdo dos
sensores; - recarga de gas, guando necessario.

MANUTENCAO CORRETIVA EM CONSERVADORA DE VACINA
02 | DA MARCA NOVAINSTRUMENTOS, MODELO: NI 1760/120 - 01 SERVICO |01 02
127/220V; Composicdo da manutencdo corretiva: - Sem
periodicidade definida, apenas quando necessario e solictado pela
Secretaria de Saude; - Correcdo de falhas e defeitos no
funcionamento dos equipamentos/aparelhos; - Mao-de-obra para troca
de pecas de reposicdo; - Os atendimentos corretivos deverdo ser
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efetuados em até 72 horas apos o registro do chamado e/ou contato
por e-mail.

03

QUALIFICACAO TERMICA PARA CONSERVADORA DE VACINA
DA MARCA NOVAINSTRUMENTOS, MODELO: NI 1760/120 -
127/220V - Avaliagdo de compatibilidade dos valores medidos no
interior da cé&mara, se estes estdo de acordo com os valores
estabelecidos pelo fabricante e normas vigentes; - A qualificacdo
térmica deve ocorrer no minimo uma vez ao ano ou toda vez que se
fizer necessaria uma manutengcdo com intervengcdo de maior
complexidade no equipamento e alteracdo dos parametros
estabelecidos e qualificados; - Os dados obtidos pelos analisadores
certificados devem ser comparados em cumprimento a ABNT NBR
NBR ISO 17665-1, NBR ISO 17665-2, EN 285, NBR 16328 € NBR ISO
15883

01

SERVICO

01

02

04

REMOCAO E TRANSPORTE DE CONSERVADORA DE VACINA DA
MARCA NOVAINSTRUMENTOS, MODELO: NI 1760/120 - 127/220V
- ATE A ASSISTENCIA TECNICA - quando se fizer necessario,
mediante impossibilidade do reparo no local de alocacdo do
equipamento; - a remocao e transporte consistem na remocéo, busca
e devolucdo do equipamento no referido local de origem, contando
como unico servico, independente da quantidade de dias em que o
eguipamento permanecer na assisténcia técnica.

01

SERVICO

01

02

05

SENSOR DE TEMPERATURA COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

06

CAIXA DE DERIVACAO COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

07

BATERIA ESTACIONARIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

08

PAINEL LV4 COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

09

FONTE 12 VOLTS PARA BATERIA ESTACIONARIA COMPATIVEL COM
CONSERVADORA

01

PECA

01

02

10

PROTETOR DE BATERIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

11

PAINEL LV5 COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER

01

PECA

01

02

12

MANGUEIRA DE ESGOTO COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

13

CARREGADOR DE BATERIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

14

MODULO DE POTENCIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

15

MODULO DE COMANDO COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

16

COMPRESSOR COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

17

GUARNICAO DA PORTA COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

18

ELETRONICA DO COMPRESSOR COMPATIVEL COM CONSERVADORA

01

PECA

01

02

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de execugdo dos servigos sera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir
do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pelo Departamento de Compras
da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/ES.

LOCAL

A contratada devera se deslocar para o Setor de Imunizacdo, Posto de Saude “Dr.
Lincon Gauveas Martins”, no Municipio de Mimoso do Sul — ES, situado a Rua José
Coelhos dos Santos, Centro, Mimoso do Sul-ES, de Segunda a Sexta, nos horarios
07h00min as 16h00min, com consulta prévia.

DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado nos termos dispostos no contrato, apds a emisséo da
pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que ndo haja fator impeditivo imputavel a
CONTRATADA, e serd efetuado em até 30 dias mediante Atestado correspondente
aos materiais fornecidos.
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A licitante vencedora devera emitir Fatura/Nota Fiscal eletrdnica correspondente aos
servigos fornecidos, sem rasuras, fazendo constar na mesma, o numero da Ata de
Registro de precos que deu origem a compra, 0 numero de sua conta bancaria, o
nome do Banco e respectiva agéncia. O pagamento serd efetuado de acordo com o
CNPJ sob o qual serd emitida a Nota Fiscal que devera ser o mesmo cadastro
habilitado na licitagdo. A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em
compatibilidade com as condi¢cbes de habilitacdo assumidas na licitagdo durante todo
o periodo da execucgao do contrato.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da aquisicao do objeto correrdo a conta dos recursos das
dotacdes orcamentarias afetas aos Orgdos/Secretarias Participantes. Os
Orgéaos/Secretarias que tiverem a intencdo de participar do referido registro de precos,
em obediéncia ao art. 6° do Decreto Municipal n°® 058/2020, deverdo MANIFESTAR
seu interesse de participacdo mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Orgao
Gerenciador, da sua Intencdo de Registro de Precos — IRP, formalizado e aprovado
pela autoridade competente, sua concordancia com o objeto a ser licitado contendo a
estimativa de consumo e especificacdes pertinentes do objeto, antes da realizacdo do
procedimento licitatério, sendo a data maxima para recebimento de tal intencéo, o dia
24 de fevereiro de 2023, podendo a critério do Orgéo Gestor ser prorrogada por igual
periodo.

Mimoso do Sul, 13 de fevereiro de 2022.

Eliédson Vicente Morini
Secretario Municipal de Saude



